[bookmark: _Toc18607_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22545_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc9287][bookmark: _Toc28213]第四部分 项目技术、商务要求
[bookmark: _Toc23207][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc4436_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8006_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8300]一、技术要求
1.产品经过有效的环氧乙烷灭菌，独立包装，一次性使用。
2.刀具功能： 
2.1适用于软组织切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间；
2.2有效闭合直径不超过3mm的血管；
2.3握持部位符合人体工程学，具有一体化手控，并可360°自由旋转刀头；
2.4尖端弯头设计在切割及凝血时，可以保证最好的手术视野及最小的创伤。
3.适用范围：超声刀头(具)与我院超声刀系统（强生GEN11CN）配套使用，用于普外、妇科、胸外、泌尿外科等科室，开放手术或腹腔镜、宫腔镜等针对软组织切割和血管闭合的手术。
[bookmark: _Toc6779][bookmark: _Toc6131]二、商务要求
1、交货日期：根据采购人的需求分批供货。
2、交货地点：资中县中医医院指定地点。
3、付款方式：分批结算，滚动式、货到验收合格后原则上60天后付款，结算金额=产品实际供货数量*产品结算单价。
4、结算单价确定原则：▲本项目的耗材，其产品的供应价格按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台全省医疗机构上月最低采购价（即成交实际月份的上月最低价）。（供应商须在响应文件中提供承诺函原件并加盖供应商单位鲜章）本次采购货物到货后的保质期需要≥1年。
[bookmark: _Toc9667][bookmark: _Toc25587]5、所提供的产品必须达到国家/行业标准
6、▲服务期限为1年，合同一次性签订，在合同履行过程中成交供应商若有违法违规行为、产品质量不过关或不能满足采购人的正常供货需求时，采购人有权单方面终止合同。（供应商须在响应文件中提供承诺函原件并加盖供应商单位鲜章）
[bookmark: _Toc30178][bookmark: _Toc13388][bookmark: _Toc14063]注：以上打“▲”项的为本项目的实质性要求，供应商须全部满足，不满足或不响应作无效响应处理。

